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SCOPO

Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)  è uno standard per la gestione e comunicazione delle immagini 
mediche e dei dati ad esse correlati
• DICOM fornisce delle specifiche per:

• La comunicazione in rete delle immagini, come insieme di protocolli che i dispositive conformi devono rispettare
• La sintassi e la semantica dei comandi e informazioni che possono essere scambiati tramite questi protocolli
• Un insieme di servizi di memorizzazione per I sistemi conformi allo standard, così come I formati dei file e le 

strutture per facilitare l’accesso ai dati
• DICOM NON specifica:

• L’implementazione delle caratteristiche descritte nello standard
• Procedure di validazione e test



• 1983 à ACR (American College of Radiology) e NEMA (National Electrical
Manifactures Association) iniziarono a collaborare per creare una 
standardizzazione che potesse superare le diversità tra i vari costruttori.

• 1985 à presentato alla RSNA (Radiological Society of North America) la prima 
versione dello standard ACR-NEMA 300-1985 1.0

• 1988 à nuova versione 2.0 (ACR-NEMA 300-1988). 
• DICOM nasce come evoluzione di questo standard, che supera le difficoltà di 

interconnessione in rete, offrendo la possibilità di verificare se due apparecchi -
dichiarati conformi - sono in grado di scambiare informazioni. 

• 1993 à completamento delle specifiche DICOM e presentazione ufficiale alla 
RSNA [RSNA, 2008].

• DICOM versione 3.0 à riconosciuto come standard ISO 12052:2006

STORIA DI DICOM



• Struttura dati orientata agli oggetti (OGGETTI DICOM)
• Un insieme di servizi/primitive (DIMSE = Dicom Message Service) per la 

manipolazione dei dati;

Service Object Pair (SOP)=

SOP class = tutti i SOP associati ad un oggetto 

ELEMENTI BASE DICOM 3.0

OGGETTO DICOM DIMSE+



SOP CLASS E SOP INSTANCE

Oggetto
DICOM

classe di servizio = 
insieme di DIMSE

A cui è associato un 
SOP Instance UID



ESEMPIO



OGGETTI DICOM: MODELLO E-R

• DICOM realizza un esplicito e dettagliato modello di 
descrizione di una serie di “oggetti” (paziente, 
immagine, ecc.) che formano il dato radiologico, e di 
come essi sono tra loro collegati

• Non solo le immagini sono oggetti DICOM

• Altri esempi di oggetti sono: lista di prenotazioni di 
un paziente, la coda di stampa associata ad una 
stampante di pellicole, etc.



UID – UNIQUE IDENTIFIER

• Ad ogni oggetto DICOM deve essere associato uno Unique Identifier
(UID),per rendere tale identificativo possibilmente unico a livello 
mondiale.
• Lo struttura di un UID è basata sulla forma numerica dello standard 

OSI Object Identification (ISO 8824)
• Ogni UID si compone di due parti, una radice (riferita alla specifica 

organizzazione/azienda produttrice) e un suffisso:
UID = <radice><suffisso>



ESEMPIO UID



IMMAGINE DICOM: ESEMPIO



IMMAGINE DICOM ESEMPIO



SOP CLASSES

Verification
•Servizio che consente ad un dispositivo DICOM di verificare lo stato di connessione (e di funzionamento) di un altro dispositivo connesso alla rete; 
•Noto comes“DICOM-ping”.
•Deve essere implementato da un dispositivo conforme come SCP

Storage
•Servizio che permette il trasferimento di immagini e altri oggetti DICOM tra dispositivi
•Le Storage SOP Class sono sempre aggiornate e garantiscono la compatibilità col pregresso (non viceversa)

Query/retrieve
•Servizio di interrogazione: consente ad un qualunque dispositivo che lo implementa come SCU di interrogare un archivio centrale o un altro dispositivo (che agisce da SCP) alla ricerca delle 
immagini ivi eventualmente contenute

Print
•Servizio che rende le stampanti fruibili in un contesto di rete ed ogni dispositivo che implementi il servizio come SCU può dunque inviare i propri job di stampa ad una delle stampanti collegate

Modality Worklist (MWL)
•Consente all’operatore del sistema di acquisizione di reperire dal RIS (Radiological Information System) la lista dei pazienti in attesa di effettuare un esame diagnostico (CT, PET, MRI, ecc.), 
nonché tutte le informazioni socio-demografiche a questi collegate

Modality Performed Procedure Step (MPPS)
•Consente al sistema di acquisizione di comunicare la presa in consegna di un esame diagnostico per un paziente presente nella lista d’attesa, nonché lo stato attuale dell’esame (con il relativo 
numero di immagini prodotte e la loro locazione) ed, eventualmente, la sua conclusione.

Storage commitment
•Consente di garantire la corretta e persistente memorizzazione delle immagini (e in generale di qualunque altro oggetto DICOM), a seguito del loro invio attraverso la rete, sul dispositivo 
ricevente. 

•Il dispositivo SCU di riversa la responsabilità della corretta archiviazione dei dati sul dispositivo SCP (tipicamente l’archivio centrale del PACS): in tal modo, ad esempio, è possibile e lecito per il 
sistema d’acquisizione, liberare la memoria occupata dagli oggetti per cui il servizio è andato a buon fine, avendo la certezza che i dati cancellati non vadano persi.



STRUTTURA DELLO STANDARD: 21 PARTI



STRUTTURA DELLO STANDARD



STRUTTURA DELLO STANDARD



STRUTTURA DELLO STANDARD



STRUTTURA DELLO STANDARD



STRUTTURA DELLO STANDARD



STRUTTURA DELLO STANDARD



STRUTTURA DELLO STANDARD



STRUTTURA DELLO STANDARD



STANDARD E INTEGRAZIONE
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• Sistema per la gestione delle informazioni generate/gestite dalla 
radiologia
• Il RIS solitamente si interfaccia con il Sistema informativo Ospedaliero 

(HIS – Hospital Information System) e con il PACS (Picture Archiving
and Communication System)
• Il RIS può includere funzionalità di gestione pazienti/percorsi o di 

reporting/statistica 

RIS – RADIOLOGY INFORMATION SYSTEM



Gestione richieste d’esame
• Necessita della raccolta di informazioni amministrative (paziente, tipo di esame, vincoli temporali di urgenza, 

etc)
• Necessita della raccolta di informazioni cliniche (quesito diagnostic, eventuale anamnesi)

Gestione dell’agenda
• Gestione risorse disponibili
• Generazione degli appuntamenti

Accettazione
• Validazione dati raccolti in fase di richiesta d’esame
• Permette l’inserimento dei dati dei pazienti direttamente nelle modalità diagnostiche (apparecchiature a 

disposizione)

Esecuzione dell’esame
• Raccolta delle informazioni relative alla procedura

FUNZIONALITÀ DEL RIS NEL FLUSSO DI LAVORO



Refertazione
• Creazione della lista di refertazione 
• Visualizzazione degli esami (reperti e referti) precedenti

Archiviazione
• Conservaizone delle informazioni (non delle immagini)
• Integrazione col PACS

Gestione della manutenzione
• Possibilità di creare schede di monitoraggio delle apparecchiature a disposizione

FUNZIONALITÀ DEL RIS NEL FLUSSO DI LAVORO



PACS: PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEMS

• Implementazione di una banca di bioimmagini ospedaliera:

üCostosa

üAumento dell’utenza (non solo la radiologia)

üInterfaccia con il sistema informativo ospedaliero

üDeve facilitare l’attività degli utenti

• I PACS offrono soluzioni ad hoc 

• Non sono in grado di rispondere alle specifiche richieste di visualizzazione dell’utenza, ma 
rispondono bene alle necessità organizzative, di memorizzazione e di interrogazione di liste
alfanumeriche
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PACS: ARCHITETTURA

Modalità
diagnostiche
(sistemi di imaging)

Workstation

Sistema di 
archiviazione



• Obiettivo del PACS è rendere disponibili le immagini dove e quando 
necessarie
• Necessari diversi tipi di archivi:

• A brevissimo termine: limitato al tempo che intercorre tra l’acquisizione e la 
refertazione

• A breve termine: limitato al tempo di permanenza del paziente in ospedale 
(frequenza di consultazione elevata)

• A medio termine: fino a un anno
• Archivio storico: esami precedenti a un anno

PACS: TIPOLOGIE DI ARCHIVIAZIONE



STANDARD E SISTEMI INFORMATIVI



COMUNICAZIONE TRA COMPONENTI: PARADIGMA DICOM

SOP CLASS

• Paradigma di comunicazione client-server

SERVICE 
CLASS USER

(SCU)

SERVICE CLASS 
PROVIDER

(SCP)

Invoca il servizio

(client)

Fornisce il servizio

(server)

• A seconda del contesto in cui ci si trova, un dispositivo può agire come SCU o come SCP 
oppure assumere entrambi i ruoli.

• Il conformance statement definisce quali SOP class sono implementate da un certo 
dispositivo e con quale/i ruolo/i

• Esempio: il dispositivo XXX supporta il CT image storage SCU e SCP, MR image storage
SCU e SCP, DR image storage SCP à il dispositivo XXX può inviare e ricevere CT e MR, 
ma può solo ricevere radiografie digitali (DR)



ESEMPIO: SERVIZIO DICOM STORAGE



ESEMPIO: REFERTO CDA-2

DICOM object 
di riferimento

SOP instance



DOMINIO IHE IN AMBITO RADIOLOGICO



PROFILI DI INTEGRAZIONE IN AMBITO RADIOLOGICO



APPROCCIO REST: DICOM WEB


